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 معرفي کلي راهنما

دهد. قرار مي در اختيار شما يزيبا دستگاه سلامت روم کردن کاراين راهنما اطلاعاتي را در مورد نحوه صحيح 

گاه آمده و تعمير در راهنماي سرويس و نگهداري دست يابيبيعها، هاي انفجاري دستگاه، چيدمان ماژولنقشه

يک صاايران توانيد با واحد فروش صنعت تجهيزات پزشکي شرکت صنايع الکترواپتاست. جهت تهيه اين راهنما مي

 تماس بگيريد.

هنما براي يک دقيق مطالعه کنيد. اين را طوربهبا دستگاه، اين راهنما را  کردن کاراز  کنيم قبلپيشنهاد مي

توانيد ترهاي آن ميو تعداد پارام شدهيداريخراست. شما با توجه به دستگاه  شدهنوشته ها پارامتر هيبا کلدستگاه 

 العه نماييد.طرز کار هر ماژول و نحوه تنظيم پارامترهاي مربوط به آن را انتخاب و مط

 

 

 

 مسئوليت سازنده

 ست که:اسازنده تنها در صورتي مسئول اتفاقات ناشي از ايمني، قابليت اطمينان و عملکرد صحيح دستگاه 

لکترواپتيک اشده از سوي شرکت صنايع  ديتائعمليات مونتاژ،گسترش، دمونتاژ يا تعمير توسط افراد مجاز و  -

 صاايران انجام پذيرد.

 واحد خدمات پس از فروش انجام شود. توسط والکتريکي صحيح باشد  ازلحاظنصب دستگاه  -

 قرار گيرد. مورداستفادهدستگاه مطابق با اين راهنما  -
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 هشدارهاي عموميفصل اول :

 ها:اخطار

 ديدارنگهدور  گردوغبارآب و  نفوذ ن دستگاه را ازيا. 

 ديمحصول استفاده کن همراه يتنها از لوازم جانب. 

  ،جام ندهيد. تعمير آن ان ٔ  نهيدرزم ياقدامدستگاه را باز نکنيد و هيچ  وجهچيهبهدر صورت بروز مشکل

 فقط دستگاه را به کارشناسان مربوطه تحويل دهيد.

 به برق وصل است، آن را تميز نکنيد. اي وروشن است  زماني که دستگاه 

  ه داخل آن نريزيد زيرا امکان نفوذ مايعات ب يرو بر، مايع تميزکننده شينماصفحه کردن زيتمجهت

 دستگاه و آسيب رساندن به آن وجود دارد.

 آسيب  شينماصفحهدستگاه حفاظ ندارد، لذا در هنگام استفاده از دستگاه مواظب باشيد  شينماصفحه

 نبيند.

 خصات با مش يمشابه)حت يآداپتورها عنوانچيهبهد و ييفقط از آداپتور مخصوص دستگاه استفاده نما

 .ننديبيمب يآس يداخل يکيمدارات الکترون صورت نيار يد ، در غييکسان( را به دستگاه متصل ننماي ينام

 هاي هادي الکترودهاي بيمار است. بخش ياين دستگاه داراي مسيرهاي ايزوله براي ليدهاECG بايد ن

 با  ولتاژهاي خطرناك تماسي داشته باشد.

   کوتر، از در هنگام کار با الکترو دستگاهبراي جلوگيري از خطر سوختگي در محل اتصال الکترودهاي

 کهيورتدرصکنيد.  سازنده آن( اطمينان حاصل يباراهنماصحت مدارات برگشتي در الکتروکوتر )مطابق 

ژي را کوتر انرهاي الکتروصحيح متصل نشده باشند، برخي از بخش طوربهمسيرهاي برگشت الکتروکوتر 

هاي دما کپنو يا پروب گرحسفشار،  يوسرهايد ترانس، SPO2 گرحس ECGاز طريق الکترودهاي 

 شود.گردانند که موجب سوختگي در محل تماس الکترود با بدن ميبرمي

   استفاده  1ژنياز اکس يغن يهاطيمحا ياز دستگاه در مجاورت گازهاي قابل اشتعال نظير گازهاي بيهوشي

 نکنيد.

   زماني که بيمار تحت تصويربرداريMRI (Magnetic Resonance Imaging است، از دستگاه )

گيري ندازههاي القايي، سوختگي ايجاد کنند. همچنين مقادير اممکن است جريان چراکهاستفاده نکنيد؛ 

 شده دقيق نخواهند بود.

                                                           
1- Oxygen Rich Environment 
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 50بيمار، نبايد از  هاي نشتي تمام اتصالاتدقت کنيد که مجموع جريانµµ کاور  کهيدرصورتاوز کند. تج

 است، هيچ کابلي را به بيمار متصل نکنيد.  شدهبرداشتهدستگاه 

  هيچ بخشي از  کنيد، نهايت دقت را اعمال کنيد. در اين زمان بهزماني که از ديفيبريلاتور استفاده مي

 دست نزنيد. دستگاهبدن بيمار، ميز يا 

   ،ي کنيد کف بايد دور از گردن او قرار بگيرند. سع هاميسو  هاکابلجهت جلوگيري از صدمه به بيمار

 زمين عاري از کابل و سيم باشد.

   پرهيز کنيد. هاآنمعيوب يا تعويض شده، از سوزاندن  يهايباتربراي معدوم کردن 

  نال استفاده همزمان از دستگاه و الکتروکوتر موجب اختلال در سيگECG ب اعداد شود. بدين ترتيمي

 نخواهد بود. اعتمادقابل دستگاهتوسط  شدهقرائتو ارقام 

   شد.اتصال هدايتي با ولتاژ خطرناك داشته با گونهچيهکانکتور يک ليد نبايد هنگام استفاده 

  ساعت زمان براي شارژ کامل نياز دارد 10باتري کاملاً خالي باشد به حداکثر  کهيدرصورت. 

  اتري کار ساعت با ب باتري کاملاً پر باشد و دستگاه به برق شهر متصل نباشد دستگاه يک کهيدرصورت

 (يکند)استفاده عادمي

  ات پس از استفاده بودن دستگاه آن را در محيط رها نکنيد. دستگاه را به بخش خدم رقابليغدر صورت

 فروش شرکت صنايع الکترواپتيک صاايران ارجاع دهيد.

   اطمينان  هانآبازديد شود تا از سالم بودن  بارکيمنظم هر شش ماه  طوربهدستگاه و لوازم جانبي بايد

 حاصل شود.

 .دستگاه در هر زمان تنها بايد به يک بيمار متصل باشد 

   به برق شهر استفاده نکنيد. دستگاهاز کابل برق معيوب جهت اتصال 

   کنيد.نمانند چست ليدها، آداپتور دهاني کپنو و دام استفاده مجدد  بارمصرفکياز لوازم جانبي 

 توجه:

 با دستگاه آشنايي نداريد، اين راهنما را مطالعه کنيد. کهيدرصورت 

 د.يرا از دستگاه جدا کن يه لوازم جانبيدر هنگام روشن کردن دستگاه، کل 

  اين دستگاه با برقAC 100-250V  50/60و فرکانسVV کند.يا باتري داخلي کار مي 

   سطح صاف و تخت قرار دهيد. يرو بردستگاه را 

   برمايعي  کهيدرصورتقرار ندهيد .  دستگاه يرو برحاوي مايعات را  يهابستههرگز مايعات، ظروف و يا 

ستگاه، خاموش کرده، تميز کنيد. پس از حصول اطمينان از خشک بودن د را آنآن ريخت، سريعاً  يرو

 .ديينماآن را روشن 
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   است. در  ريپذامکاندستگاه فقط توسط بخش خدمات پس از فروش صاپا  افزارنرمهرگونه تغيير در

رد ملکدر قبال عواقب ع يتيمسؤول گونهچيه، فروشنده رمسئولياد غتوسط افر افزارنرمصورت تغيير 

 دستگاه ندارد.

  پيشنهادي شرکت صنايع الکترواپتيک صاايران استفاده کنيد. فقط از لوازم جانبي 

 و  دستگاه يراکبار بيماه  12ماه تا  6د هر يون بايبراسي، کالدستگاهمن و نرمال يضمانت عملکرد ا يبرا

گاه تا مشخص شود که دست ;است يمنيعملکرد و ا يمختلف آن انجام شود، که شامل بازرس يقسمتها

استفاده  يبرا ازيمورد ن يمنيمن است و ايا اپراتورمار و يب يکند و برا يمن کار ميط مطلوب و ايدر شرا

 باشد.  يرا دارا م يپزشک

  شود، بکار ، حجم زيادي از مايعات را که باعث نشت مايع در دستگاه ميگرهاحسهنگام تميز کردن

 معيوب يا شکسته استفاده نکنيد.از لوازم جانبي .نبريد

  فرصت  کنيد، به دستگاهزماني که دستگاه را از يک مکان سرد و مرطوب به يک مکان گرم منتقل مي

 دهيد تا گرم و خشک شود.

  رکت حممکن است تحت تأثير موقعيت بيمار و شرايط فيزيولوژيکي وي مانند  فشارخون يگيراندازه

 قرار بگيرد.

  و مورد  دهيدآموزش کارکنانتعويض قطعات بر روي دستگاه بايستي توسط سازنده يا  هرگونه تعمير يا

 وي انجام گيرد. دييتأ

  باشد. از رنج دما و رطوبت کارکردي و انبارداري کارکرد صحيح نداشته خارج دردستگاه ممکن است 

   درصد  يگيردستگاه مولد پالس خارجي ممکن است عملکرد اندازه هرگونهاتصالSpO2  لب قو ضربان

بر روي بيمار  با عملکرد مشابه پالس اکسيمتري يهادستگاهاز اتصال  المقدوريحترا دچار اختلال نمايد. 

 در هنگام استفاده از اين دستگاه پرهيز نماييد.

 يگيرصحت اندازه يبررس يدقت کنيد که برا SPO2 يهااز دستگاه Functional Tester   موجود

 .استفاده کرد توانينمندارند، را ماريب يشرايط واقع يسازهيشب،که توانايي  در بازار

  روي  کهيدرصورت( ليدهاي بيمارECG ولتاژ آفست ،)DC  300بيش ازVV  ،کنندهتيتقوقرار بگيرد 

يمار ب.همچنين در حالتي که کابل به شوديمش داده يصفحه،نما يرو بر Inoperableاشباع و پيغام 

عتبر و نرخ ضربان قلب،نام ECGشود. در اين حالت سيگنال ظاهر مي Lead Failغام ينباشد،پمتصل 

 است.

  ده نماييد يا کارتن اختصاصي اين دستگاه استفا شدههيتهمخصوص  از کيف حتماًدستگاه،  ونقلحملبراي

 و از اعمال ضربه به دستگاه خودداري فرماييد.
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 :ياصل واحد

 

 دستگاه ينماها

 

 

  

 

 

 

 

 

 (1)ورژنخون يقند خون و چرب يريگاندازه:دستگاه 1

2 :SPO2 

3: Temp1  

4: Temp2 

5: NIBP   

11 

7 :IBP1 

8 :IBP2  

9 :CO2 

 پلاك مشخصات دستگاه: 10

 ره دستگاهي: دستگ11

12 

13 

14 

 ن جلوي: دورب12

  اينچ10.1 - 1024*600ش ي: صفحه نما13

14 :Membrane 

 : ورودي تغذيه15

 USB: درگاه 16

 : خروجي تصوير17
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6 :ECG 

Membrane 

 

 

 ب از راست به چپيدها به ترتيکل

  افزارنرمه ي: جهت بازگشت به صفحه اول Homeد يکل

 صفحه قبلبه برگشت : جهت  Backد يکل

)از دستگاه  افزارنرمخون و ثبت آن در  ين رکورد قند خون و چربيافت آخريدر : Downloadد يکل

(Infopia  (واندازه گيري فشار خونNIBP) 

  دستگاه يش صداي: جهت افزا  +Volد يکل

  دستگاه ي: جهت کاهش صدا  -Volد يکل

 : جهت خاموش و روشن کردن دستگاه  Powerد يکل

LED ف اول از راست به چپيرد يها 

 ، نشانگر برق شهرينشانگر باطر
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 هاي دستگاهسمبل

 
 مخفف الکتروکارديوگراف ECG هشدار عمومي

 

محدوده دماي کارکردي 

 دستگاه
SpO2 مخفف درصد اشباع اکسيژن خون 

 
 مخفف دما Temp ولتاژ خطرناک

 

 مخفف فشار تهاجمي IBP کننده زمين ليپتانسهم

 يرتهاجميغمخفف فشار  AC NIBPبرق  

 
 کربن دياکسيدمخفف گاز  CO2 تاريخ توليد

 
 اليسرشماره SN آدرس سازنده

IPX1 

درجه حفاظت در برابر ورود 

 مايعات مطابق استاندارد
 IEC 60529 

 
 توجه : مدارک همراه اين

 دفترچه را ملاحظه فرماييد.

 

به  هاکارتنجهت قرار گرفتن 

 سمت بالاست
 

 محموله داخل کارتن، شکستني است

 

کارتن بايد در محيط مسقف 

  قرار گيرد

توان سه عدد کارتن را مي حداکثر

 قراردادروي يکديگر 

 

به  EC/2002/96براي وسايل الکتريکي و الکترونيکي بر طبق دستورالعمل  يگذارنشانسمبل 

 معناي غيرقابل تجزيه

 

 دفيبريلاتور. و مقاوم در برابر  CF( Cardiac Float )مدلقسمت کاربردي 

 F-Type isolatedدهد که شامل يک قسمت کاربردي اين واحد، اين نماد را نشان مي

آورد و عايق و حفاظت درجه بالايي در برابر شوک به وجود مي است)شناور( 

 دفيبريلاتور)الکتروشوک( است.

 

 و مقاوم در برابر دفيبريلاتور   BF ( Body Float)قسمت کاربردي مدل 
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 دستگاه يکاراندازبهشروع و 
 

 دستگاهروشن کردن 

 /شن   کليد خاموش ستگاه  رو ضع  يرو راکنار د شن مي    قرار  1ت يو ستگاه رو  نکهيازاپسشود  دهيد. د

 شود.ناپديد شد، سيستم به صفحه اصلي وارد مي عاملستميس  boot صفحه

 باشدقه يک دقيد يحد اقل با ين خاموش کردن تا روشن کردن بعديکه حداقل فاصله بد يدقت کن. 
 

 اخطار: 
  يهاروشاز  کيچيهکند، از آن براي آستتيب مکانيکي ديده استتت و يا درستتت کار نمي   دستتتگاهاگر 

 فني تماس بگيريد. کارکنانمانيتورينگ بر روي بيمار استفاده نکنيد و با 
  

 دستگاه خاموش کردن 

 مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد: دستگاهلطفاً براي خاموش کردن 

 .اطمينان حاصل کنيد که مانيتورينگ بيمار به پايان رسيده است 

 قطع کنيد. دستگاهرا از  گرهاحسو  هاکابل 

  اندشدهپاكذخيره و يا از آن  دستگاهو اطلاعات در  هادادهاطمينان حاصل کنيد که. 

  س از پتا دستگاه خاموش شود.  ديدارنگه هيثان 20را فشار داده وجلو دستگاه دکمه خاموش/ روشن

د يتوجه داشته باش د.يقرار ده 0ت يوضع يدکمه کنار دستگاه را رو عاملستميسخاموش شدن 

 .شوديمدشارژ  کاملاًدستگاه  يد باتريحالت صفر قرار نده يدکمه کنار دستگاه را رو کهيدرصورت

 يشارژ باتر

 صورت د ييتوجه فرما ستگاه  يباتر کهيدر شد حدود   يخال کاملاً د شد يمساعت طول   10با  يتا باطر ک

   .شودکامل شارژ 

 ستگاه کل    يبرا ستگاه با   يشارژ د شن/خاموش کنار د شد    يد رويد رو شن با ارژ ش  يوگرنه باتر حالت رو

 .شودينم

 تور:يمان يصفحه اورژانس

 يها و پارامتر ECG يد هايش همزمان لين صفحه جهت نمايد ايينما ير مشاهده مير زيهمانطور که در تصو

گنال ها يو س باشد. يمکپنو و پارامتر دما   (NIBP) و فشار خون SpO2، (RR) ، تعداد تنفس(HR) ضربان قلب

ش يمقصد نما د و درينما يارتباط به سرور مقصد ارسال م يش داده شده را در صورت برقرارينما يو پارامتر ها

 شوند. يداده م
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هده  ميکنيد که در سمت راست آن تاريخ و ساعت دستگاه نمايش داده شده  مشا يصفحه نوار ابزار يدر بالا

 است و در صورت لمس آن صفحه زير نمايش داده مي شود.

 
 

خ و زمان يارتباط با سرور تار يو در صورت بر قرار Sync Date & Timeنه يگز يک بر روين صفحه با کليدر ا

 خ و زمان وجود ندارد.يتار يم دستيشوند و امکان تنظ يم ميدستگاه به صورت خودکار تنظ



  SADRA  A15دستگاه سنجش پارامترهاي سلامت 

 

د با سرور يا باخ و ساعت دستگاه حتميافت اطلاعات تاريلازم به ذکر است که جهت ارتباط با سرور و ارسال و در

 نصورت امکان ارتباط نخواهد بود. ير ايهماهنگ باشد و در غ

 ر است:يصفحه وجود دارند به صورت ز يکه در بالا ييکون هاير آيسا

کون آن به صورت ير فعال آيدر حالت غدستگاه است. WiFiدهنده وضعيت فعال يا غيرفعال بودن نشان 

 است. 

 اين نسخه غيرفعال است(.)در  دستگاه است Bluetoothدهنده وضعيت فعال يا غيرفعال بودن نشان 

مشاهده  No simدرون دستگاه نباشد کلمه  يم کارتيکه سيدر صورتدهد.را نمايش مي GSMمقدار آنتن  

 شود.يم

 .کارت استميسق يافت داده از طريوضعيت اينترنت و ارسال و در دهندهنشان 

باشد  کون به صورت يکه آيدر صورتدهد.دستگاه را نشان مي GPSفعال يا غيرفعال بودن  وضعيت 

 ست.يبا ماهواره برقرار ن  GPSاتصال  يعني

 دهد )در اين نسخه غيرفعال است(.هاي متني را نمايش ميوضعيت دريافت و ارسال پيام 

 پر است. ين حالت باتريدارد.در ا يمختلف يکه حالتها دهديمدستگاه را نشان  يت باطريوضع

 در حال شارژ شدن است. يباتر

 شود.يش داده ميباشد هم نما يکه دستگاه فاقد باتر يدهد. در صورتياتصال دستگاه به برق شهر را نشان م

 است. يبودن باتر ينشانه خال

 دهد.يرا نشان م يکم بودن مقدار باتر

 ست.يبا شبکه و سرور برقرار ن يچگونه اتصاليه
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 ست.يناتصال با سرور برقرار  ياتصال با شبکه برقرار است ول

 اتصال با شبکه و سرور برقرار است.

 .استمربوط به هر صفحه  يش راهنمايجهت نما

ن يارد که ادمار و ... وجود يب ين صفحه در سمت راست امکان درج مشخصات مورد نظر مانند کد مليا يدر بالا

ن يهمچند.يرا فشار ده Please enter infoد ين منظور کليا يبرا .شوند يش داده ميز نماير در مقصد نيمقاد

 د.يرا انتخاب کن Neonateا يو  Adultحالت  Patient Age groupد در قسمت يتوانيم

ع باشد قط ECG يدهاياز ل يکيکه  ين در صورتيشود .همچنيش داده مير آن تعداد ضربان قلب نمايدر قسمت ز

 ن قسمت قابل مشاهده است.يدر ا

ش ينما ضربان قلب هم Spo2مقدار  ين از رويشود.و همچنيداده م شيژن نمايدرصد اشباع اکس يدر قسمت بعد

 شود.يداده م

و  يريمار اندازه گيب يمقدار فشار خون توسط کاف بسته شده به بازو  با زدن دکمه  يدر قسمت بعد

 شود.يش داده مينما

 

ورت به ص يصفحه ا  Configشود.با فشردن دکمه يش داده مينما Capnoمربوط به  يدر قسمت بعد پارامترها

ول کپنو جهت صفر کردن ماژ  Room Air Zeroingمات مربوط به کپنو قابل انجام است.دکمهير باز شده و تنظيز

 شود.ياستفاده م
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 ش است.يدما قابل نما ير مربوط به سنسورهايمقاد يدر قسمت بعد

گردد. يماستفاده   Save & sendد يش داده شده از کلينما يگنالهايو ارسال پارامترها و س يره سازيجهت ذخ

 There are no validغام يوجود نداشته باشد پ يچ اطلاعات معتبريکه ه يد در صورتين کليپس از فشردن ا

data to send گنال يکه س يشود و در صورت يش داده مينماECG  گنال يه از سيثان 12وجود داشته باشد مدت

وجود  ECGل گنايکه س يگردد. در صورت يو ارسال م يره سازيشده ذخ يرياندازه گ ير پارامتر هايبه همراه سا

 EKG data is invalid. Would you likeغام يشده باشد پ يرياندازه گ يگريد يپارامتر ها ينداشته باشد ول

to send other data? نه يشود که در صورت انتخاب گز يش داده مينماOK يره و ارسال مياطلاعات ذخ 

ن ير در اگيانتخاب شده باشد د Continuousمات حالت يتنظ يد که چنانچه در منويبته توجه داشته باشالگردد.

 ک به مرکز ارسال خواهد شد.يوجود ندارد و اطلاعات به صورت اتومات Save & Sendد يصفحه کل

 ر ظاهر خواهد شد.يمطابق شکل ز يعکس Menuد يدر صورت فشردن کل

 

 
 ح داده خواهد شد.ير است که بصورت مختصر توضيز يهانه ين صفحه شامل گزيا

 Image: ره کردياز اتوسکوپ را مشاهده و ذخ يافتير دريتوان تصاويد مين کليبا ا. 

 PCGشود.يره و ارسال  مين قسمت ذخيافت شده از استتوسکوپ توسط ايدر ي:صدا 

 Glucoseطريق کابل  ن منظور ابتدا ازيا يشود.براين قسمت استفاده ميقند خون از ا يري: جهت اندازه گ

USB قند خون را به دستگاه وصل کنيد و با انتخاب گزينه  يريماژول  اندازه گGlucose  فحه در ص

وشن رقند خون شويد و دکمه روشن شدن دستگاه را بزنيد تا دستگاه  يريگاندازهاصلي وارد قسمت 

  .ش داده شودينماصفحهشود و اطلاعات آخرين رکورد روي 

 Lipidsن منظور ابتدا از طريق کابل يا يشود. براخون استفاده مي يچرب يري: براي اندازه گUSB   ماژول

در صفحه اصلي وارد قسمت   Lipidsخون را به دستگاه وصل کنيد و با انتخاب گزينه  يچرب يرياندازه گ
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روشن شود و اطلاعات خون شويد و دکمه روشن شدن دستگاه را بزنيد تا دستگاه  يچرب يريگاندازه

  .ش داده شودينماصفحهآخرين رکورد روي 

 Call :شود.ينه استفاده مين گزيبا مرکز از ا يريتصو -يجاد ارتباط صوتيجهت ا 

 Historyن قسمت قابل مشاهده است.يشده از ا يرياندازه گ يخچه پارامترهاي: تار 

 Settingشود.ين قسمت انجام ميمات مربوط به دستگاه در اي:تنظ 

 Diagnostics:  در صورتي که در منوي اصلي گزينهDiagnostics ير انتخاب شود صفحه اي به صورت ز

کليه اطلاعات مربوط به سيمکارت،اتصال به  Troubleshootingباز خواهد شد که با زدن کليد 

.. را . ،نوع شبکه اينترنت،وضعيت سيمکارت وLAN،اتصال به اينترنت ،اتصال Wi-Fiشبکه،روشن بودن 

 نشان ميدهد.

 Helpن قسمت قابل مشاهده است.ياستفاده از دستگاه در ا ي:راهنما 

 Aboutد.يينماي: در اين قسمت اطلاعات مربوط به دستگاه را مشاهده م 

 ECGنظيمات موج ت

، Wires 3  يهانهيکه با گز استسيمه را دارا  ده و ، پنج سيمه ،در حالت سه سيمه يريگت اندازهيدستگاه قابل

5 Wires  10ا يو Wires استر ييتغقابل. 

Gain :تعيين نمود. ،را شکل موجتوان ضريب تقويت مي 

Speed25 يتواند سرعت ها يدهد که م يگنال را به کاربر مي: امکان انتخاب سرعت رسم سVV/V  50ا يوVV/V  را

 د.يانتخاب نما

Filter شده روي سيگنال : نوع فيلتر ديجيتال اعمالECG  دهد.يمرا نمايش 

Master leadد يتواني: با انتخاب اين گزينه مMaster lead ش ينما يهانهيد. گزييموردنظرتان را انتخاب نما

 باشد متفاوت خواهد بود. Wires 10ا يو  Wires ،5 Wires 3 يريگنکه اندازهيشده بسته به اداده

Pace وضعيت :On  وOff اگر وضعيت  کند.يبودن تشخيص ضربان پيس ميکر را تعيين مPace بر روي [On]  

ها شده و در محل آنهاي پيس حذفالسپپيس دار را تشخيص دهد،  يهاگناليس ستميباشد و س شدهميتنظ

 گردد.درج مي ECGموج  يرو ”︱“علامت 

اندازه  اتيد مربوطه عمليوجود دارد و با فشردن کل Neonateو  Adultز امکان انتخاب حالت ين NIBPدر قسمت 

ن يدر اده ش يرياندازه گ ريت انجام شود مقاديات با موفقيکه عمل يشود و در صورت يآغاز مخون فشار  يريگ

 .شوند يش داده ميصفحه و در مقصد نما
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 نکات ايمني 
 

 اخطارها : 
  يهاکابلفقط از الکترودها و ECG اندشدهمشخصکه در اين دفترچه  ييهاآنتوسط سازنده و يا  شدههيته، 

 اندك بوده و نيز  هاآناستفاده کنيد. کاربران  بايد تنها از الکترودهايي استفاده کنند که ولتاژ پلاريزاسيون 

 به  ثي،الکترود خن ازجمله، هاآنهمه  مطمئن شويد که ،کنيدکه الکترودها را به بيمار متصل ميهنگامي

 هاآن يتمامدقت کنيد که  متصل نباشند. مخصوصاً وجهچيهبه ت Earth ت هاي هادي ديگر يا به ارتقسمت

 هاي هادي ديگر يا به ارت جلوگيري شود.به قسمت هاآنتا از اتصال  اندشدهبه بيمار متصل 

 بت به شوند را بررسي کنيد. در مواقعي که پوست نسقسمتي از پوست بدن که الکترودها به آن متصل مي

 را جابجا کنيد. هاآندچار حساسيت شده است، الکترودها را تعويض يا  هاآن

 توسط سازنده استفاده  شدههيتوصها و الکترودهاي هنگام استفاده از دفيبريلاتور، فقط و فقط بايد از کابل

 مده است.ها در بخش لوازم جانبي آتا حفاظت در برابر دفيبريلاتور تضمين شود. مشخصات اين کابل گردد

  خودداري کنيد. دستگاه ايو در هنگام تخليه دفيبريلاتور از تماس با بيمار، تخت 

  کل موجي مار، شاست. هنگام اعمال ولتاژ دفيبريلاتور به بي شدهمحافظتدستگاه در برابر اثرات دفيبريلاتور

اشند، بو متصل شده  قرارگرفتهشود. اگر الکترودها به طرز صحيح نامنظم اما گذرا روي صفحه ظاهر مي

لکترودهاي در طول دفيبريلاسيون، ا .گردديبازمثانيه به حالت اوليه خود  10در مدت  دستگاه شينماصفحه

 به گوشه  نيز بايد RA , LA , RL , LL مانند و الکترودهاي اندامي شدهبرداشتهبايد  V1~V6مانند  يانهيس

  هنگام مانيتورينگ ليدECG III  4.2.9.8، براي انطباق با الزام بند.b   ستاندارد ستگاه ست  ابهتر  EC13ا  د

 تنظيم شود. 3VVVVدر حالت 

     ست قلب ستگاه در هنگام اي ست د هاي پيس ها پالسيا برخي از آريتمي  يبيماران داراي پيس ميکر: ممکن ا

ي اطلاع از ميکر را شتتمارش کند. بيماران داراي پيس ميکر را تحت مراقبت شتتديد بگيريد. نکات زير را برا 

 قرار دهيد. موردمطالعههاي پيس ميکر در اين دستگاه ظرفيت حذف پالس

 نکات مهم در مورد حذف پيس ميکر 

 2تا  1/0  هاآن و عرض ولت ميلي ± 700تا ±2  هاآنهاي پيس ميکر را که دامنه دستگاه، پالسالف ( 

 2تا  5/0 هاآندر همين محدوده دامنه بوده و عرض  را که ييهاآنمحل  ،باشد، حذف کرده هيثانيليم

 نمايد. مي يگذارعلامت باشد، هيثانيليم

 ندارد. HR برشمارش يريتأث over/under shootهاي پيس ميکر بدون ب ( پالس

 over/under shoot10هايي که ثابت زماني بيش ازVV کافي بزرگ  اندازهبه هاآندارند، اگر دامنه

 شوند.منظور مي HRباشد، در شمارش 
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هاي يج اعمال پالسنتا 

 ENاستاندارد  116)شکل  EC13استاندارد  a-5مطابق شکل  60و نرخ  overshootپيس ميکر تنها با 

 : ذکرشده است 1-6( در جدول 60601-2-27:2006

HR 
t0 

 (overshoot)ثابت زماني
a0 

 (overshoot)دامنه
ap 

 )دامنه پالس(

Asystole 10 mm 0.025×mm 
= 0.5 mv 

20 mm 

Asystole 15 mm 0.025×mm 
= 0.5 mv 

20 mm 

Asystole 20 mm 0.025×mm 
= 0.5 mv 

20 mm 

60 50 mm 0.025×mm 
= 0.5 mv 

20 mm 

60 100 mm 0.025×mm 
= 0.5 mv 

20 mm 

Asystole 4 mm 0.075×mm 
= 1.5 mv 

20 mm 

Asystole 10 mm 0.075×mm 
= 1.5 mv 

20 mm 

60 15 mm 0.075×mm 
= 1.5 mv 

20 mm 

60 100 mm 0.075×mm 
= 1.5 mv 

20 mm 

Asystole 4 mm 0.025×mm 
= 1.75 mv 

70 mm 

Asystole 10 mm 0.025×mm 
= 1.75 mv 

70 mm 

60 15 mm 0.025×mm 
= 1.75 mv 

70 mm 

60 50 mm 0.025×mm 
= 1.75 mv 

70 mm 

60 100 mm 0.025×mm 
= 1.75 mv 

70 mm 

Asystole 4 mm 0.1×mm 
= 2 mv 

20 mm 

Asystole 10 mm 0.1×mm 
= 2 mv 

20 mm 

60 15 mm 0.1×mm 
= 2 mv 

20 mm 
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60 100 mm 0.1×mm 
= 2 mv 

20 mm 

 0.1جدول 

 AAMIاستاندارد  a-5 مطابق شکل Over Shootبدون  هاي پيس ميکردستگاه، توانايي حذف پالس ج (

EC-13  شکل(استاندارد  116EN 60601-2-27:2006 ).را دارد  

-5 مطابق شکل QRSهمراه موج نرمال  Over Shootبدون  هاي پيس ميکردستگاه، قابليت حذف پالس د (

b استانداردAAMI EC-13   شکل(استاندارد  117EN 60601-2-27:2006 ) را دارا بوده و مقدار

لاً را کام -overshootبدون  -دستگاه در اين حالت پالس پيس ميکر دهد.نمايش مي 60ضربان قلب را 

 کند.مي يگذارعلامتحذف و محل آن را 

-EN 60601-2استاندارد  118)شکل  AAMI EC-13استاندارد  c-5ج دستگاه با اعمال شکل مو ه (

بدون  هاي )پالس کندنمايش داده و شکل موج پيس را کاملاً حذف مي  30مقدار ضربان قلب را ( 27:2006
(overshoot 

کاملاً  هاي بطنيپالس زودتر از  هيثانيليم 250تا  هيثانيليم 150زماني  بافاصله دهليزي هاي پيس ميکرپالسو ( 

 و تأثيري روي شمارش ضربان قلب ندارد.  شدهحذف

با  -لتوميلي  2و حداکثر   -دامنه پالس 25/0تا  025/0بين  over/undershootسيگنال پيس ميکر با  ز (

ميکروثانيه  100 ثرحداککه زمان صعود و نزول آن ده درصد پهناي پالس  هيثانيليم 10تا  4ثابت زماني بين 

 شود.روي اين دستگاه حذف مي باشد،

   
a)Pacemaker pulse parameters 

 
b)Normal paced rhythm 

 

 
c)Ineffective (failure–to–capture) pacing (QRS at 30 bpm, pacemaker pulse at 80 bpm) 
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 AAMI EC-13استاندارد  5تصوير  0.1شکل 

  

 ه مانيتورينگشيو

 جايگذاري الکترودها

 :الکترودهاقبل از جايگذاري  يسازآماده -1

 پوست  يسازآماده 

 باشند. بيعيبهاي روي الکترودها تميز و بررسي کنيد که دکمه 

 .دارند، مقداري نخاصيت الکتروليت  خوديخودبهاگر الکترودها  الکترودها را روي سطح بدن بيمار قرار دهيد

 بماليد. هاآنروي  کنندهتيهداروغن 

  متصل کنيد هاآنليدهاي کابل را از طريق دکمه روي الکترودها به. 

 نکات: 

  ت استخراج بيماراني که داراي سيگنال ضعيف هستند، ممکن اس ايو براي بيماراني که لرزش زياد دارند

ممکن است  اندشدهمشکل باشد. براي بيماراني که دچار سوختگي شديد  HRو نيز محاسبه  ECGموج 

خصوص بوده و نياز باشد که از الکترودهاي سوزني شکل م رممکنيغچسباندن الکترودها بر روي بدن 

ناسب و گنال نامطلوب است، بايد دقت شود که الکترودها روي قسمت ماستفاده شود. در مواردي که سي

 نرم عضله قرار گيرند.

 

 جايگذاري الکترودها: -2

 رشته: 3کابل 

از  ،ستا مدنظرتانليد  ECG 3که مانيتورينگ در نظر بگيريد. هنگامي مثالعنوانبهرا   AHAاستاندارد 

هاي مناسب در محل 4-6مطابق شکل  LL , LA , RAانداميليد  3اي استفاده کنيد. رشته ECG 3هاي کابل

 دهد. به دسترا  I, II, IIIتواند ليدهاي گيرند. برقراري اين اتصالات ميقرار مي
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 0.2شکل 

 رشته: 5کابل 

از  ،ستا مدنظرتانليد  ECG 7که مانيتورينگ در نظر بگيريد. هنگامي مثالعنوانبهرا  AHAاستاندارد 

هاي در محل 5-6مطابق شکل   RA, LA, RL , LLليد اندامي 4استفاده کنيد.  يارشته ECG 5هاي کابل

دهد.  ستدبه را  I, II, III, aVR, aVL, aVFتواند ليدهاي گيرند. برقراري اين اتصالات ميمناسب قرار مي

محل جايگذاري،  قرار گيرد که با توجه به  V1~V6تواند در هر مکان بين مي Vاي ته به نياز موجود، ليد سينهبس

 دهد.مي به دسترا    V1~V6يکي از ليدهاي 

 

 0.3شکل 

 رشته: 10کابل 

از  ،ستا مدنظرتانليد  ECG 12که مانيتورينگ در نظر بگيريد. هنگامي مثالعنوانبهرا  AHAاستاندارد 

. برقراري در محل مناسب قرار دهيد 6-6اي استفاده کنيد و همه ليدها را مطابق شکل رشته ECG 10هاي کابل

 شوند.مي I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6ليد 12اين نوع اتصالات سبب ايجاد 
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 0.4شکل 

هاي را جهت شناسايي هر الکترود و رنگ مخصوص به آن در استاندارد  ECGبرچسب الکترودهاي  2-6جدول 

AHA   وIEC دهد:نشان مي 
 

 محل جايگذاري
رنگ 

 الکترودها
AHA 

برچسب 

 الکترودها
AHA 

رنگ 

 الکترودها
IEC 

برچسب 

 الکترودها
IEC 

 R قرمز RA سفيد زير ترقوه و نزديک به شانه راست ماًيمستق

 L زرد LA مشکي زير ترقوه و نزديک به شانه چپ ماًيمستق

 N مشکي RL سبز قسمت پاييني سمت راست شکم

 F سبز LL قرمز قسمت پاييني سمت چپ شکم

 C1 قرمز V1 قرمز نهدر کناره سمت راست جناغ سي يادندهدر چهارمين فضاي بين 

 C2 زرد V2 زرد در کناره سمت چپ جناغ سينه يادندهدر چهارمين فضاي بين 

 C3 سبز V3 سبز V4و الکترود V2 بين الکترود 

 C4 ياقهوه V4 آبي در سمت چپ خط ميان ترقوي يادندهدر پنجمين فضاي بين 

 C5 مشکي V5 نارنجي V4با الکترود  ترازهمچپ، سمت يقدامبغلي  در خط

 C6 بنفش V6 بنفش V4با الکترود  ترازهمچپ، سمت يقدامميان بغلي  در خط

 0.2جدول 
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 ECGاتصال کابل 

و يک مقدار عددي روي  ECGقرار دهيد. موج Left Panel در قسمت  ECGرا داخل سوکت  ECGکابل 

 شود.ظاهر مي شينماصفحه
 

 بيماران داراي پيس ميکربررسي وضعيت 

يم را در حالت مناسب تنظ (pace)وضعيت نمايش پيس  ECGاين نکته مهم است که در آغاز مانيتورينگ 

 کنيد.

هد، دکه دستگاه سيگنال پيسي را تشخيص اگر وضعيت نمايش پيس در حالت فعال تنظيم شده باشد، هنگامي

 شود.و در محل پيس نمايش داده مي ECGبه رنگ زرد در بالاي موج  ”︱“علامت 

 توانيد نمايش آن را در حالتمي Menu → ECG → Pace Markبراي تغيير وضعيت نمايش پيس از طريق 

Yes )فعال(يا ، No  )قرار دهيد.)غيرفعال 
 

 اخطار:
 صورتبه اگر اين وضعيت قرار داد. [Yes]را در حالت  [ Pace Mark ]براي بيماران پيس دار بايد وضعيت 

د و در اشتباه بگير QRSهاي پيس را با کمپلکس تنظيم شود، دستگاه ممکن است پالس [No]اشتباه در حالت 

 فعال نشود. غام خطايپ جهيدرنتقرار دارد، تشخيص نداده و  Asystoleحالتي که بيمار در وضعيت 

 QRSکمپلکس  عنوانبهها هاي پيس حذف نشوند. در اين صورت اين پالسممکن است برخي از پالس

ها ز آريتميانرخ ضربان اشتباه شده و ايست قلبي و يا برخي به منجر  جهيدرنتشوند و و شمارش مي شدهشناخته

از نزديک مراقب  دهد. بنابراين در مورد بيماران داراي پيس ميکر، تنها به دستگاه اکتفا نکنيد ورا تشخيص نمي

 باشيد. هاآن

 نيادر غير  تنظيم نماييد.  [No]را بر روي [Pace Mark]براي بيماراني که داراي پيس ميکر نيستند، وضعيت 

را  STرا تشخيص نداده و آناليز قطعه  هاي ناشي از انقباض زودرس بطنيدستگاه ممکن است آريتمي صورت

 انجام ندهد.

 تنظيم بوق ضربان

ر ضربان هباشد، در  [On]توانيد صداي بوق ضربان را خاموش و يا روشن کنيد. اگر در حالت با اين گزينه مي

 قابل تنظيم است. ECG → Heart Beepشود. اين گزينه از طريق صداي بوق نيز شنيده مي

 

 
 : Lead Fail غام خطايپتنظيم  

 .قرار دهيد [Off]يا  [On]توانيد آن را در حالت مي ECG → Lead Fail Alarmاز طريق 

 ECGنظيمات موج ت

 انجام دهيد:  ECGتوانيد تنظيمات زير را بر روي ميدر نوار منو  ECG يدر منو
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 سرعت جاروب موج

 .است mm/s 25رکوردر همواره ثابت و برابر و  دستگاهسرعت موج روي 

 

رخ تنفس ن Respiration 

 يريگاندازهار را بر روي سينه بيم ECGنرخ تنفس، مانيتور امپدانس قفسه سينه بين دو الکترود  يريگاندازهبراي 

ر روي ب    را            Respکند. تغييرات امپدانس ناشي از حرکت قفسه سينه در هنگام تنفس، شکل موج مي

مارش ش – RR –اسبه نرخ تنفس هاي شکل موج را براي محکند. مانيتور چرخهمانيتور توليد مي شينماصفحه

 کند.مي

 

 اطلاعات ايمني

 اخطار:
 بايد به بيمار متصل شوند. ECGهاي ايمني، همه کابل منظوربه

و شکل موج   در بيماراني که حرکت زياد دارند، قابل کاربرد نيست و در صورت نمايش، اعداد Resp يريگاندازه

 .ستينمعتبر 

 طرز کار

 ECGاتصال کابل  

 يست.ن ازيموردننياز است و کابل ديگري  ECG، تنها به وصل کردن کابل Respبراي نمايش پارامترهاي 

 
  Resp جايگذاري الکترودهاي 

و صحيح را به نح ECGشود. اگر الکترودهاي مي يريگاندازه ECGبين دو تا از الکترودهاي  Respسيگنال 

 Resp ال سيگن Iليد  –شود مي يريگاندازه LA و RAيا بين الکترودهاي  Respجايگذاري کنيد، آنگاه سيگنال 

 . Resp سيگنال  IIليد – LLو   RAبين الکترودهاي  ايو  –

 

 توجه: 

 Resp يريگاندازهبراي  LRو  RAکه از الکترودهاي ، هنگاميRespبه دست آوردن بهترين موج  منظوربه

 LLو   RAکه از الکترودهاي افقي قرار دهيد و هنگامي صورتبهرا  هاآنشود که شود، توصيه مياستفاده مي

 مورب جايگذاري کنيد. صورتبهرا  هاآنکنيد استفاده مي

 

 
 Respجايگذاري ليدها براي  يسازنهيبه 
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ي را بررسي کنيد، بايد جايگذار Respباشيد و بخواهيد همزمان  ECGاگر شما در حال گرفتن سيگنال 

ين صورت تغيير شود را براي برخي از بيماران بهينه کنيد. در اگرفته مي Respسيگنال  هاآنالکترودهايي که از 

و  STشود و تحليل قطعه مي ECGاز محل معمول آن ، منجر به تغيير در شکل موج  ECGمحل الکترودهاي 

 .نيز تحت تأثير قرار خواهد داد را يتميآر
 

 پوشش قلبي  

افتد که شود. زماني اين اتفاق ميگذارد، پوشش قلبي ناميده مياثر مي Respفعاليت قلبي که بر روي موج 

ده و نمايش شود را تشخيص دا، تغييرات امپدانسي را که در اثر جريان خون ريتميک ايجاد ميRespالکترودهاي 

هاي قلب وزهتواند اين اثر را کاهش دهد. دقت کنيد که محدوده کبد و حدهد. جايگذاري صحيح الکترودها ميمي

 ياري دارد.وزادان اهميت بسقرار نداشته باشند. اين مسئله مخصوصاً در مورد ن Respدر خط بين دو الکترود 
 

 عرضي صورتبهباز شدن قفسه سينه   

وارد مشود. در اين عرضي پهن مي صورتبهنوزادان، هنگام تنفس قفسه سينه  خصوصبهدر برخي از بيماران 

ه سينه در را در محدوده زير بغل سمت راست و محدوده پهلويي قفسResp بهترين کار اين است که دو الکترود 

بهينه Resp کند قرار دهيد تا شکل موج که حداکثر جابجايي را هنگام تنفس ايجاد مي ييدرجاپ بدن، سمت چ

 شود. 
 

 تنفس شکمي  

کنند. در اين موارد مي تنفس يشکم صورتبهمحدود است، بيشتر  هاآنبرخي از بيماران که حرکت قفسه سينه 

کند، د ميرا در قسمت چپ شکم، جايي که هنگام تنفس بيشترين انبساط را در مريض ايجا LLبايستي الکترود 

 وصل کنيد. Respشکل موج  يسازنهيبهجهت 
 

 SpO2مانيتورينگ 

 اطلاعات ايمني
 

:اخطار   

   يگرهاحستنها از SpO2 گرحسکاربري  يهادستورالعملدر اين دفترچه راهنما استفاده کنيد. از  ذکرشده 

 قرار دهيد. مدنظرمربوطه پيروي کرده و هشدارها و توجهات آن را 

  ،و کابل گرحسو تطابق دستگاه،  ياز سازگارکاربر بايد قبل از استفاده Extension صل کند. در اطمينان حا

   معيوب Extensionو کابل  گرحسممکن است بيمار دچار سوختگي شود. از بکار بردن   صورت نياغير 

 ب ببيند.و آن را خيس نکنيد، در غير اين صورت ممکن است آسي ديفرونبررا در آب  گرحسخودداري کنيد. 

 خواهيد پروبکه ميهنگامي SpO2 يامنطقهانين را دور بيندازيد، لطفاً قو بلااستفادهو يا پروب  بارمصرفکي 

 قرار دهيد. مدنظراين محصول است  را  زيدوررو ملي که مربوط به 
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:توجه   

، گرحس يجابهنوك انگشتي استفاده کنيد،  يگرهاحسدر مواقعي که لازم است از يک گيره براي نگهداري 

 نبايد تحت کشش باشد گرحسگيره بايد به کابل زده شود. لطفاً توجه کنيد که کابل 

 

:نکته   

 شکل موجSpO2   دامنه  کهيدرصورتشود، يعني نرماليزه مي شينماصفحهيا همان پلتيسموگراف بر روي

شود. خودکار کوچک مي صورتبهقوي باشد  کهيدرصورتخودکار بزرگ و  صورتبهسيگنال ضعيف باشد، 

 .ستينبنابراين دامنه پلتيسموگراف با شدت سيگنال نبض متناسب 

  شکل موجSpO2  تسينبا حجم ضربان کنار عدد، متناسب  شدهداده( نشان يالهيموبارگراف )نمودار. 

  ماژولSPO2  حين کار  کاليبره شده و روشي براي کاليبراسيون آن در در کارخانهدستگاه  يبر روموجود

 وجود ندارد.

 غام خطايپ ازجملههاي دستگاه  غام خطايپاز  کيچيه SpO2 شوند و براي خودکار تست نمي صورتبه

 را آزمود. هاآن سازهيشببايد با استفاده از  هاآناطمينان از عملکرد 

 روش مانيتورينگ

 مناسب SpO2انتخاب پروب 

، از قرار گرفتنجهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح و ايمني دستگاه، بسته به سن و وزن بيمار و محل 

 جدول زير استفاده کنيد: يگرهاحس
 

گرحس شماره مرجع کاربرد نوع بيمار  سازنده 

30بيش از  کودکان سالانبزرگ  kg مجدد استفادهقابل  210 DOLPHIN ONE 

Adult Finger Clip 

Dolphin 

30بيش از  کودکان سالانبزرگ  kg مجدد استفادهقابل  320 DOLPHIN ONE 

Adult Y Sensor 

کمتر يا مساوي با نوزادانکودکان   kg  30 مجدد استفادهقابل   360 
DOLPHIN ONE 

Neonatal Y 

Sensor 

30بيش از  کودکان سالانبزرگ kg بارمصرفکي  520 DOLPHIN ONE 

Adult Sensor 

کمتر يا مساوي با نوزادانکودکان   kg  30 بارمصرفکي   560 DOLPHIN ONE 

Neonatal Sensor 
مجدد استفادهقابل همه موارد  110 Extended Cable 

سالانبزرگ مجدد استفادهقابل   DS-100A DURASENSOR 
Nellcore 

نوزادانکودکان  مجدد استفادهقابل   OXI-A/N OXIBAND 

 : 0.3جدول 
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 SpO2اتصال پروب 

 را درون سوکت مربوطه روي دستگاه قرار دهيد. SpO2کانکتور 

 SpO2پروب  يريکارگبهنحوۀ 

ار قرار دهيد.و سپس پروب را بر روي بيم ديکنپاكمحل قرارگيري پروب را تميز کنيد. مثلاً لاك ناخن را   

 اخطار:

 يگرهاحس SpO2   کاف  که ياندامرا بر رويNIBP به کار شدهنصبگيري فشار روي آن نيز براي اندازه ،

دن کاف شود؛ چون جريان خون در طول باد ش SpO2نادرست  يريگاندازهبهنبريد. اين کار ممکن است منجر 

 گردد. مسدود مي

  از قرار دادن پروبSpO2  صورت نياشده خودداري کنيد، در غير  زدهلاكبر روي انگشتي که روي ناخن آن 

 نخواهد بود. نانياطمقابل يريگاندازه

 پيشگيري از تأثير نور محيطي زياد بر روي عملکرد  منظوربهSpO2  نادرست،  يريگاندازه جهيدرنتو

ورشيد با تابد، پروب انگشتي را در برابر نور خنور خورشيد از طريق پنجره بر روي پروب مي کهيدرصورت

 بپوشانيد. ياپارچه
 

:اخطار  

 SpO2از پروب  آمدهدستبهشود به اين معني است که سيگنال نمايش داده مي “ Weak “که پيغام هنگامي

محل مناسب ديگري  عيت بيمار را بررسي کرده و پروب را بهکيفيت بسيار پاييني دارد. در اين حالت کاربر بايد وض

 باشند.نمي نانياطمقابلدر اين حالت مقادير،  هانتقال دهد. توجه کنيد ک

 SpO2تنظيمات 

 SpO2 غام خطايپتنظيم 

را  و اولويت آن SpO2 غام خطايپحدود بالا و پايين   SpO2 → SpO2 % Alarm يرمنويزتوانيد از طريق مي

 تنظيم کنيد.

 را فعال و اولويت SpO2پروب  غام خطايپ SpO2 → No Probe Alarm يرمنويزتوانيد از طريق همچنين مي

به دستگاه  SpO2کانکتور پروب  کهيدرصورتباشد، آنگاه  On غام خطايپرا نيز تعيين کنيد. اگر اين  غام خطايپ

 شود.فعال مي غام خطايپيا عضو مربوطه قرار نداشته باشد،  آن بر روي انگشت گرحسمتصل باشد ولي 
 

  SpO2تنظيم حساسيت

 تنظيم نماييد: [High]و يا  [Normal]را بر روي    SpO2 يهاماژولتوانيد حساسيت شما مي
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 ساسيت حرا تحت نظارت داريد، آنگاه  استکه يک بيمار با شرايط بحراني که داراي ضربان ضعيف هنگامي

 تنظيم گردد تا دستگاه در تشخيص سيگنال ضعيف با حساسيت بيشتري عمل کند. Highبايد بر روي 

 تواند سبب که يک بيمار با شرايط بحراني و يا يک نوزاد را تحت نظارت داريد که حرکت بيمار ميهنگامي

ختلالات تنظيم شود تا ا Normalاه حساسيت بايد بر روي ايجاد نويز يا سيگنال کوچک نامعتبر شود، آنگ

 ينورميزتوانيد از طريق تثبيت شود. براي تنظيم حساسيت، مي يريگاندازهو  شدهحذفناشي از حرکت، 

SpO2 → Sensitivity .اقدام نماييد 
 

 يريگاندازه يهاتيمحدود

دا علائم حياتي در دستگاه دچار ترديد شديد، ابت SpO2 يريگاندازهاگر با موقعيتي مواجه شديد که در مورد دقت 

 را بررسي نماييد. Spo2 گرحسبيمار و سپس مانيتور و 

 را تحت تأثير قرار دهند: Spo2 يريگاندازهتوانند دقت عوامل زير مي

 نور محيطي زياد 

  تداخل الکترومغناطيس مانند تداخلات ناشي از دستگاهMRI 

  بيمار ازحدشيبحرکت و لرزش 

  در خون بيمار مانند متيلن بلو و اينديگو کارمين هادانهرنگوجود برخي از 

 غيرعادي مانندکاربوکسي هموگلوبين يهانيهموگلوب (COHB)  وMethemoglobine (MeHb) 

  قرار دادن پروبSpO2 نامناسب و يا کاربرد نادرست آن صورتبه 

 شود افت جريان خون ناشي از شوك بيمار که باعث ميSpO2 صحيح نباشد مانند  يريگاندازهقابل

 بندرگ، دماي پايين بدن يا يخونکم

  در حالاتLow Perfusion 

  هنگام کاربرد دستگاه الکتروسرجريESU 

 مانيتورينگ دما

 مقدمه

سري  از Temp يگرهاحسکند. مي يريگاندازه Temp يگرهاحسدستگاه مانيتور دماي بدن را با استفاده از 

YSI 400 کانال  2. مانيتور داراي استبر اساس تغيير دما  هاآنتغيير مقاومت در  هاآنو اساس کار  است

 نمايند. يريگاندازهنقطه متفاوت را  2توانند دماي همزمان مي طوربهاست که  Temp يريگاندازه

 

 اطلاعات ايمني

 :اخطار 
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  شده و يا مورد  ، نبايد مجدداً استريلاندشده يگذارعلامتدما که با علامت              بارمصرفکيهاي پروب

 کاربرد دوباره قرار گيرند.

  کاليبراسيون ماژولTemp  تعيين  بيمارستان يمشخطهاي زماني که )يا دوره بارکيسال  2بايد حداقل هر

ده تماس ا سازنانجام گيرد، لطفاً ب Tempکه نياز است که کاليبراسيون کرده است( انجام گيرد. هنگامي

 حاصل فرماييد.

 که پروب هنگاميTemp  را  هاآنخواهيد گردد، يا به دلايل ديگري ميتعمير مي رقابليغدچار خرابي

 قرار دهيد. اي و ملي را جهت دور اندازي آن مدنظرساخته و دور بريزيد، لطفاً قوانين منطقه بلااستفاده

 توجه: 

  ماژولTemp  ييخودآزماقابليت انجام (Self-Test)  ي معيني خودکار در فواصل زمان صورتبهبر روي خود

خود ادامه  گردد. در غير اين صورت دستگاه به کاررا دارد. در صورت کاليبره نبودن، پيغام خطا ظاهر مي

گيري دما ندارد. اين اندازه جهيدرنتگيرد، تأثيري انجام اين کار در کسري از ثانيه صورت مي ازآنجاکهدهد. مي

 شود.نمي گرحسو شامل  رديگيبرمخودآزمايي تنها ماژول را در 

 يگرهاحس Temp  شود، بايد که از آن استفاده نمياستفاده شوند. هنگامي اطيبااحتبايد  هاآنو کابل

 اي پيچيده شود.حلقه صورتبه

 گرحس ( داخلي بدنRectal بايد کاملاً در بدن قرا ).ر گيرد 

  ستيندر حين استفاده از الکتروکوتر، اعداد مربوط به دما دقيق. 

  هايسيگنالبا بدن تا حدي که ممکن است از  گرحسلازم است نقطه تماس RF  .دور باشد 

  حرارت  ثانيه صبر کنيد تا انتقال 30در محل خاص  گرحس قرار دادنبراي قرائت صحيح دماي بدن پس از

 صورت بگيرد.

 

 نکته: 

  Self-test حين انجام Tempبه خاطر کاليبره نبودن ماژول  “ Out of Calibration “اگر پيغام خطاي 

 ظاهر گردد، کاربر بايد استفاده از دستگاه را متوقف کند و با سازنده تماس بگيرد.

 طرز کار مانيتورينگ دما

 انتخاب پروب دما 

 YSIز سري اخود انتخاب کنيد. دقت کنيد که پروب  موردنظرپروب دما با نوع و اندازه صحيح را براي بيمار 

 باشد. 400

 اتصال پروب به مانيتور 

 وکت قرار گيرد.کانکتور پروب را به سوکت مربوطه روي دستگاه متصل کنيد. دقت کنيد که کانکتور تا انتها در س

 اتصال پروب به بيمار 

ا به طرز صحيح به بيمار وصل کنيد. صبر کنيد تا انتقال حرارت صورت بگيرد و پروب و بدن به دماي پروب ر

 شود.عدد دماي کانال مربوطه ظاهر مي ،شودميبه مانيتور متصل سوکت از طريق پروب دما  کهيوقتتعادل برسند. 
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بايد از درست قرار گرفتن پروب دما در سوکت  ،پروب، عدد مربوط به دما ظاهر نشد واردکردنبا  کهيدرصورت

 .استگراد درجه سانتي برحسب 2و پروب  1شامل دماي پروب  شدهدادهمطمئن شويد. اعداد نمايش 

 NIBPنگ يتوريمان

 اطلاعات ايمني

 اخطار: 

  فشار  يريگاندازهقبل ازNIBP  و  –يا نوزاد  سالبزرگ –دقت کنيد که بيمار شما جزء چه دسته ايست

رات براي تنظيم دستگاه را نيز مطابق آن انجام دهيد. تنظيم نادرست ممکن است منجر به بروز برخي خط

ن مناسب براي نوزادا Adultدر حالت  جادشدهيانوزادان شود. زيرا فشارهاي بالاي  خصوصبهايمني بيمار 

 نيست.

  از به کار بردنNIBP گر هستند هر حالت دي ايو هاي داسي شکل در بيماراني که داراي بيماري هموگلوبين

 شود، خودداري کنيد.مي هاآنسبب ايجاد آسيب در پوست  NIBP يريگاندازهکه 

 يريگاندازهخواهيد در بيماراني که دچار اختلالات لختگي خون شديد هستند و مي NIBP خودکار صورتبه 

 در اين مورد بايد بر اساس رأي پزشک باشد. يريگميتصمانجام شود،  هاآنو متناوب روي 

  در بيماران دارايThrombasthemia يريگاندازهخواهيد اگر مي NIBP ي و متناوب رو خودکار صورتبه

 در اين مورد بايد بر اساس رأي پزشک باشد. يريگميتصمآن انجام گيرد، 

  از به کار بردنNIBP رگي در آن شود يا اينکه کاتتر سرخدر عضوي که در آن تزريق درون وريدي انجام مي

مسدود  است، خودداري کنيد. اين کار ممکن است حين باد شدن کاف که تزريق آهسته شده يا قرارگرفته

 شود  باعث ايجاد آسيب در بافت دور کاتتر گردد.مي

  وسط دستگاهي تتگاه شک داريد، ابتدا علائم حياتي بيمار را فشار توسط دس يريگاندازهاگر درباره مقادير

 ديگر بررسي کرده و سپس مانيتور را بررسي کنيد. 

 ت قرار ممکن است تحت تأثير موقعيت بيمار و شرايط فيزيولوژيکي وي مانند حرک فشارخون يريگاندازه

 بگيرد.

 

 NIBP يريگاندازه يهاتيمحدود

که بيمار زير ، يا هنگامي BPM 240يا بيشتر از  BPM 40ضربان کمتر از  يهانرخدر  NIBP يريگاندازه

 است. رممکنيغريه باشد،  -دستگاه قلب 

 باشد: رممکنيغتواند نادرست يا در شرايط زير مي NIBP يريگاندازههمچنين 

 بيمار مانند لرزش يا تشنج . ازحدشيبدر حضور حرکت پيوسته و  

 باشد. صيتشخقابل يسختبهاگر ضربان فشار سرخرگي منظم  

 هاي قلبيدر حضور آريتمي 
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 .فشارخوندر حضور تغييرات سريع  

 دهد .شديد يا کاهش دما که ميزان جريان خون را کاهش مي يهاشوكپس از  

 بيماران داراي ورم شديد. 

 يريگاندازهمدهاي 

 وجود دارد: NIBP يريگاندازهمد براي  3

  :هنگام نياز يريگاندازهمد دستي 

  شود.زماني انجام مي يهابازهدر  يريگاندازه، شدهميتنظ يهاوقفه بر اساس:  خودکارمد 

  : دستگاه به مد قبلي  ازآنپسشود و دقيقه انجام مي 3مداوم و به مدت  صورتبه يريگاندازهمد پيوسته

 شود.بيماراني که تحت نظارت هستند انجام مي. اين حالت تنها براي گردديبازمکارکرد خود 

 

 NIBPطرز کار مانيتورينگ 

 NIBP يريگاندازهآمادگي جهت 

 يرمنويزطريق  خواهيد رده سني را در دستگاه تغيير دهيد، ازالف( رده سني بيمار را بررسي کنيد. اگر مي

Patient → Patient Mode  گزينهAdult   يا Neonate نيد که در کرا بسته به بيمار انتخاب کنيد. توجه

NIBP  تفاوتي بين ردهAdult  وPediatric .وجود ندارد 

 ب( با توجه به بيمار، کاف مناسب را انتخاب نماييد:

 شود را بررسي کنيد.محيط دست يا پاي بيمار که کاف روي آن بسته مي 

 ن کاف باشد ماييد. )محيط عضوي که مناسب با آکاف مناسب را با توجه به محيط عضو مربوطه انتخاب ن

بازو  طول دوسوم( يا %50محيط عضو )در نوزادان  %40است( عرض کاف بايد در حدود  شدهدرجروي کاف 

 يط بازو را احاطه کند.درصد از مح 80تا  50کافي دراز باشد که بتواند  اندازهبهباشد. قسمت باد شدني کاف بايد 

 
 

 آمده است: 1-11جدول مشخصات کاف در 
 

 (Cm)عرض کاف  (Cm)محيط عضو  رده سني بيمار نوع کاف

 

Disposable 

 

Adult 35-25 4/14 

Child 28-20 11 

Pediatric 20-13 8 

Neonate 16-9 5 

 0.4جدول 
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 نکته: 

گيري هوابسته به انتخاب کاف مناسب است. در صورت عدم انتخاب کاف مناسب، انداز NIBP يريگاندازهدقت 

 دقيق نيست.

 

 است. شدههيتخلکامل از هوا  صورتبهج( مطمئن شويد که کاف 

 صورت بهروي دستگاه متصل کنيد. مطمئن شويد که     NIBPد( کانکتور لوله هواي کاف را به سوکت مربوط به  

 کامل جا رفته است.

( کاف را دور بازو و يا ران بيمار ببنديد. دقت کنيد که علامت مخصتتوصتتي که روي کاف قرار دارد و آن علامت و

پس از بسته شدن کاف بايد روي سرخرگ قرار داشته باشد و لوله هوا نيز زير کاف قرار گيرد. دقت کنيد که لوله 

شتتتده   يگذارعلامتف در محدوده هواي خارج از کاف گره نخورده باشتتتد و خط ستتتفيد شتتتاخص بر روي کا 

 روي کاف باشد. در غير اين صورت سايز کاف مناسب نيست و بايد تعويض شود.      

 

 نکته: 

  فشار، بيمار بايد آرام بوده و صحبت نکند. يريگاندازهدر طول 

  کياستات درويهرات باشد تا از تأثي ترازهمبر روي عضو بيمار بايد با قلب در يک سطح باشد، يعني  شدهبستهکاف 

از سطح  شود، اجتناب گردد. اگر محل کافمي يريگاندازهجريان خون بين کاف و قلب که منجر به خطا در 

اختلاف  متريسانتهر  ياازبالاتر خواهد بود. در اين حالت به  شدهخواندهقلب بالاتر باشد، عدد فشار واقعي از فشار 

 ترنييپااف اگر ک برعکساضافه گردد تا فشار واقعي به دست آيد و  شدهخواندهبه فشار  0.75mmmmسطح، بايد 

شار واقعي به فکسر گردد تا  0.75mmmmبايد  متريسانتهر  يازابه  شدهخواندهاز سطح قلب بسته شود، از فشار 

 دست آيد.

 

 اخطار: 

که کاف  موضعي و نوروپاتي در عضوي يخونکمتواند منجر به مي خودکاردر مد  مدتيطولان NIBP يريگاندازه

 شود. شدهبستهبه آن 

بيعي داشته، مرتب بررسي کنيد که رنگ ط صورتبه، انتهاي عضو بيمار را خودکاردر مد  NIBPدر هنگام کارکرد 

 وقف کنيد.را مت NIBP يريگاندازهمشاهده کرديد،  يعيرطبيغعلائم  هرگونهگرم بوده و حس داشته باشد. اگر 
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 NIBPخطاي  يهاغاميپ

ديده  يک کد دورقميو به همراه رنگ قرمز به  در کنار فشار سيستوليک ERعبارت گاهي اوقات ممکن است 

 کاف به بازوي صحيح خاتمه نيافته باشد. مثلاً صورتبهفشار  يريگاندازهافتد که اين حالت زماني اتفاق ميشود. 

و  شدهينيبشيپگيري است. خطاهاي در اندازه 07خطاي  کنندهمشخص ER07بيمار وصل نباشد؛ براي مثال 

 است. شدهخلاصه( 2-11در جدول ) هاآنکدهاي 

ر مورد دطلاعاتي نيز ا ،گيري صحيح استعدم اندازه کنندهمشخص کهنياخطاهاي ذکرشده در جدول، علاوه بر 

احساس کرديد  کهيدرصورتدهد. در زمان بروز خطا ابتدا سعي کنيد خطاي حاصل را رفع کنيد و منبع خطا مي

، خطا رفع نشد کهيدرصورت سيستم را خاموش و روشن کنيد. بارکيدر حالت صحيح سيستم دچار خطاست، 

و با  شدهدادهخطايي غير از مقادير  کهيدرصورتا جهت رفع عيب مطلع سازيد. خدمات پس از فروش ربخش 

 :نماييدمطلع را شرکت  خدمات پس از فروش صنعتبخش  نيز هاي ديگر مشاهده کرديدشماره

 

 No Cuff ER 06 است. شدهبستهکاف وصل نيست يا بسيار شل 

 Loose Cuff ER 07 اتفاقي يا پيوسته( صورتبهنشت هوا )

 Weak Signal ER 08 فشارآهسته  بسيار در کاهشخطا 

 Time Out ER 09 نيست يا کاف درست متصل نشده است. صيتشخقابلنبض 

 Range Exceeded ER 10 است.گيري شده کمتر يا بيشتر از حد مجاز مقادير اندازه

 Excessive Motion ER 11 بيمار شديدخطا در اثر حرکت 

 Over Pressure ER 12 شده فراتر از مقادير ايمني است. يريگاندازهنتايج 

 System Error ER 15 خطاي سيستم

 Cuff Type Error ER 22 کاف مسدود است.

 فهرست خطاها 0.5جدول 

کاربر قابل  که توسط يدر حد ،برطرف کردن عيب هذيلاً  به هر يک از خطاها و نحو جادشدهياجهت رفع اشکالات 

 گردد.انجام است، اشاره مي

ER 06گيري را پس از بررسي کاف تکرار کنيد.: کاف مناسب وصل نشده يا اصلاً متصل نيست، اندازه 

ER 07جهت محکم بودن و عدم نشتي  محل اتصال را از .: احتمال خارج شدن اتصال کاف از دستگاه وجود دارد

 ها، کاف را تعويض کنيد.نشد، بعد از بررسي لوله برطرفبررسي کرده، آزمايش را تکرار کنيد؛ اگر عيب 
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ER 08 قرار ويي روي شريان باز صحيح بسته نشده است. دقت کنيد علامت فلش روي کاف دقيقاً بر طوربه: کاف

 .آزمايش را تکرار کنيد ،آزاد يا محکم به بازو وصل نشده باشد ازحدشيبکاف  و رديگ

ER 09:  نيست يا کاف درست متصل نشده است. صيتشخقابلنبض 

ER 10ماژولگيري با استاندارد براي اندازه هگيري شده در محدود: مقادير اندازهNIBP  تکرار يش را آزما .نيست

رخ  ندرتبهفاق که اين اتاي استفاده کنيد. دقت کنيد فشارسنج جيوهو در صورت تکرار خطا از روش دستي با  ديکن

 .دهدمي

ER 11کرار کنيد.ترا در حالت آرامش بيمار و بدون لرزش احتمالي بيمار  يريگاندازه .: بيمار را آرام کنيد 

ER 12 در مورد شدهداده: به توضيح ER 10 .دقت کنيد 

ER 15:  در ماژوليک عيب الکترونيک منشأ آيد و ممکن است پيش مي ندرتبهاين خطا NIBP م را سيست باشد؛

ه واحد خطا، دستگاه را جهت سرويس ب تکرار در صورت. ديتکرار کنرا  يريگاندازهخاموش و روشن کرده و 

 .خدمات پس از فروش سازنده، ارسال نماييد

ER 22نسداد از ارفع  پس ازدارد. يا تاخوردگي  شدهفشرده يانقطهدر احتمالاً لوله کاف  و : کاف مسدود است

 .ديتکرار کنآزمايش را  ها،مسير لوله

 CO2مانيتورينگ 

اين  جديد و پيشرفته از يهادستگاه درمجموعاست.  شدهاستفاده Main Stream يگرهاحسدر اين دستگاه از 

ايد اين را تنها شنياز به مواظبت و مراقبت بيشتري دارند که  هاماژولکنند. البته اين استفاده مي هاماژولنوع 

 عيب سيستم بتوان تلقي نمود.

است. اين  شدهاستفاده PHASEINساخت شرکت  IRMA، مدل  Main Stream يهاپروبدر اين دستگاه از 

و  CO2  ،N2V  ،O2از گازهاي  چند تاتوانند مقادير يک يا انواع مختلفي دارند که بسته به مدل مي هاپروب

 نمايد. يريگاندازهرا  گازهاي بيهوشي هالوتان ، انفلوران، سووفلوران و دسفلوران

وشي، ريکاوري در مدار تنفسي بيمار جهت مانيتورينگ گازهاي دم و بازدم در طول بيه هاپروبلازم است که اين 

مار و اورژانس، هاي ويژه، اتاق بيتواند در اتاق عمل، بخش مراقبتهاي تنفسي قرار گيرد. اين پروب ميو مراقبت

نگ يک بيمار به کار براي مانيتوري ييتنهابه، خردسال و نوزاد به کار رود. اين پروب نبايد سالبزرگبراي بيماران 

تخصص بر حالات هاي مانيتورينگ علائم حياتي و با نظارت يک مرود؛ بلکه هميشه بايد در ترکيب با بقيه دستگاه

 ي به کار رود.مراکز درمان دهيدآموزششود. اين پروب بايستي تنها توسط افراد متخصص مجاز و  کاربردهبهبيمار 
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آن در اين  يريگاندازهو عوامل مؤثر در صحت  CO2گيري پارامتر ست که درباره اندازهاين فصل تنها درصدد ا

 گيري عوامل بيهوشي بايد به فصل مربوطه مراجعه شود.پروب صحبت کند و جهت اطلاع از نحوه اندازه

 اطلاعات ايمني

 : اخطارها 

    رادارند گرحسفقط افراد متخصص، صلاحيت استفاده از اين. 

 کپنو نبايد در مجاورت گازهاي بيهوشي قابل اشتعال بکار رود. گرحس 

  ليت آلوده کردن مجدد قرار بگيرد. اين آداپتور قاب مورداستفادهاست و نبايد  بارمصرفکي گرحسآداپتور هواي

 .محيط را دارد و بايد پس از استفاده معدوم شود

  اکسيژن شرکت  گرحس يهاالمانتنها ازPHASEIN  د اکسيژن تخليه شده باي يگرهاحسکنيد. استفاده

 ، معدوم شوند. هايباتربراي دورريز  يامنطقهمطابق قوانين 

  استفاده کنيد. صاايراناپتيک الکتروتوسط شرکت صنايع  دشدهييتأ يگرهاحسفقط از 

  هاآنو خردسالان براي نوزادان استفاده نکنيد، زيرا  سالانبزرگاز آداپتورهاي دهاني مخصوص ml6  فضاي

 کنند.مرده به مدار تنفس بيمار اضافه مي

  اد مقاومت استفاده نکنيد، زيرا اين کار ممکن است سبب ايج سالانبزرگاز آداپتور دهاني نوزادان براي

 در برابر جريان تنفس شود. ازحدشيب

  عملکرد پروبIRMA  در حضور موبايل و امواجRF ه کصل شود گردد. بايد اطمينان حادچار اختلال مي

 شود.ه ميپروب در محيط الکترومغناطيسي که مشخصات آن در اين دفترچه راهنما ذکر گرديده است، استفاد

 هاي ساخت شرکت تنها از آداپتورPHASEIN .استفاده نماييد 

  را بين لوله  گرحس دهانيآداپتورET  ،وسط آب دهان تممکن است پنجره آداپتور  چراکهو زانويي قرار ندهيد

 شود. يريگدر اندازهبه خطا  و منجر بيمار مسدود

 
 1-13شکل  

 

 ژن، ياکس گرحس هچيا روي دريري از قرار گرفتن ترشحات و رطوبت بر روي پنجرۀ آداپتور دهاني يجهت جلوگ

 رو به بالا باشد. LEDد که عمودي بوده و يشه پروب را در جهتي قرار دهيهم
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 2-13شکل 

  آداپتورهاي دهاني پروبIRMA  ر نبريد؛ زيرا به کا يا داروهاي نبولايز شده استنشاقي يهاياسپررا همراه با

 دد.ممکن است ارسال نور از طريق پنجره آداپتور دهاني در اثر ذرات اين داروها دچار اختلال گر

 گرحس IRMA  نسازيد. ورغوطهرا استريليزه نکنيد، همچنين آن را در مايعات 

  است و حاوي  يختنيدورراکسيژن يک محصول  گرحساکسيژن را دِمونتاژ کنيد.  گرحسسعي نکنيد

 .است آورسوزش يدهايولالکتروليت 

  پروبIRMA  قيه علائم يک وسيله کمکي در مانيتورينگ بيمار به کار رود و در ارتباط با ب عنوانبهبايد

 کلينيکي براي تشخيص به کار رود.

  انجام نادرست عملياتZeroing  شود.توسط پروب مي يريگاندازهمنجر به خطا در 

  فشار وارد نکنيد.گرحسبه کابل ، 

 از  ترنييپادر دماي  گرحسC  ْ10  (F ْ50يا بالا ) تر ازC  ْ35  (F ْ95 عملکرد )دارد.ن صحيح 

 

 :توجه 

 گرحس گاهچيهIRMA   نسازيد. ورغوطهرا استريل نکنيد و آن را در مايعات 

 خودداري  استريل شدن هستند. از اتوکلاو کردن اين قطعات رقابليغاکسيژن و آداپتور دهاني پروب  گرحس

 شود.مي هاآن يدگيدبيآسکنيد زيرا منجر به 

 به کابل پروب وارد نکنيد. ازحدشيبکشش  گاهچيه 

  ( گراديسانتدرجه  35-10) شدهمشخصاز حد  ترنييپااز به کار بردن پروب در محيطي با دماي بالاتر يا

 خودداري کنيد.

 کنيد.را از روي پروب دِمونتاژ کنيد. حتي اگر از پروب استفاده نمي شدههيتخلاکسيژن  يگرهاحس 

 

 CO2نيتورينگ طرز کار ما

 ماژول کپنو را به کابل رابط وصل کنيد. -1

تگاه را روشن ها( در کنار مانيتور وصل کنيد و دس)با توجه به جهت فلش CO2کانکتور کابل رابط را به محل  -2

مربوطه را  ايپارامترهاتصال ماژول به دستگاه مانيتور، دستگاه آن را ديتکت کرده، سيگنال و  محضبهنماييد. 

 دهد.نشان مي
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 3-13شکل 

 

 يرو بر صحيح موقعيتدر  گرحس. دقت کنيد که دهيدآداپتور قرار  بالايدر  شکلرا مطابق  IRMA گرحس -3

 آداپتور قرار بگيرد.

 
 4-13شکل

 

 

 آماده استفاده است. IRMA گرحسدهد که نشان مي گرحس يبر رو LEDرنگ سبز  -4

 
 5-13شکل 

 

 يد.کنشکل مدار تنفس وصل  Yرا به قطعه  IRMA هوايآداپتور  15mm (male)کانکتور  -5

 
 6-13شکل 
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 وصل کنيد. بيمار نايرا به لوله داخل  IRMA هوايآداپتور  15mm(Female)کانکتور  -6

 
 7-13شکل 

 

 .ديدارنگه( را هميشه به سمت بالا O2داراي سلول اکسيژن ) IRMA گرحس -7

 
 8-13شکل

 

 پارامترهاي مربوط به کپنو را طبق راهنماي زير تنظيم کنيد. -8

 

 توجه: 

  دقت کنيد که کانکتورCO2  صحيح وارد سوکت نماييد تا خارهاي آن کج و معيوب نشوند طوربهرا. 

  ثانيه صبر کنيد تا ماژول آماده کار شود و  5تا  4کانکتور، حدود  واردکردنپس ازLED روي آن  گسبزرن

 روشن شود.

   استفاده بايد معدوم گردند. بارکيهستند و پس از  بارمصرفکيآداپتورهاي دهاني 

  در صورت قرار دادن پروبCO2  طوبت رساعت در محيطي با  24در محيطي با رطوبت بالا، آن را به مدت

 مناسب قرار دهيد و سپس از آن استفاده کنيد.

 ( Zeroing )تنظيم صفر مرجع 

 :اخطار 

 شود.مي يريگاندازه، سبب ايجاد خطا در Zeroingانجام نادرست عمليات 

 نجام شود:امطابق زير   zeroingشود که عمليات با دقت بالا توسط پروب توصيه مي يريگاندازهتضمين  منظوربه
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 و سپسقرار دهيد  IRMAيک آداپتور دهاني جديد را بدون اينکه آن را در مدار تنفس بيمار قرار دهيد در پروب 

 قرار دهيد. Yesرا در حالت  Zeroingگزينه  CO2از طريق منوي 

ردد. وجود گاجتناب  Zeroingدقت لازم بايد صورت گيرد که از تنفس در نزديکي آداپتور دهاني در طول عمليات 

موفق،  Zeroing در انجام عمليات  IRMAدهاني  در آداپتور( کربن دياکسيد 0اکسيژن و %  21%هواي محيط )

 اهميت حياتي دارد. 

واع مختلف براي ان Zeroingرا انجام دهيد. عمليات  8-13اوليه بند  يهايبررس، Zeroingهميشه پس از عمليات 

براي انواع  پروب در مواقع مختلف بايد انجام شود. بسته به نوع پروب ، اين شرايط متفاوت است. اين شرايط

 ه شرح ذيل است:مختلف ب

 

 اخطار: 

کات نمتفاوت و همچنين  Warm Up يهازمانموفق ، براي انواع مختلف پروب،  Zeroingجهت انجام  عمليات 

 را مطالعه فرماييد. هاآنحتماً  Zeroingخاصي وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.قبل از انجام عمليات 

 :CO2  يهاپروب 

 آفست شينماصفحهروي  شدهدادهکه در مقادير گاز نشان بايد تنها هنگامي Zeroingعمليات  هاپروبدر اين 

رصد ددر آن تقريباً صفر است در آن جريان دارد،  CO2که هواي محيط که درصد رد )يعني هنگاميوجود دا

 "GAS CONC. OUT OF RANGE"که پيغام هنگامي ايو  صفر نباشد( شينماصفحهکربن روي  دياکسيد

 گردد، انجام شود.ظاهر مي شينماصفحهروي 

ن دهيد تا ثانيه به پروب، زما 10بايد به مدت  Zeroingو قبل از انجام عمليات  CO2پس از روشن کردن پروب 

              ، CO2در منو  Zeroingگرم شود. همچنين بايد بعد از تعويض آداپتور دهاني و قبل از فعال کردن گزينه 

 هت گرم شدن به پروب زمان داده شود.ده ثانيه ج

 

 غام خطايپ يهاغاميپ

 پروب غام خطايپ 

رح زير مختلفي دارد که به ش يهاحالتمختلف،  يهاتيوضعوجود دارد که در  LEDيک  IRMAبر روي پروب 

 است:

 

 سيستم مشکل ندارد ثابت نور سبز

 / +AX يهاپروب)فقط  زنچشمکنور سبز 

OR+ و CO2 ) 

 Zeroingدر حال انجام 
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 وجود گاز بيهوشي نور آبي ثابت

 گرحسوجود عيب در  نور قرمز ثابت

 آداپتور دهاني را بررسي کنيد زنچشمکنور قرمز 

 0.6جدول 

 دستگاه غام خطايپ يهااميپ 

ه است نمايش داده شوند درج گرديد CO2خطا که ممکن است در پنجره پارامترهاي  يهاغاميپ 2-13در جدول 

 کنند:، اطلاعاتي در مورد منبع خطا ارائه ميهاغاميپ. اين 

 

 علت وجود خطا پيغام رديف

1 Ok 2CO در حالت طبيعي و آماده بکار است. گرحس 

2 NO Adapter 
وي روجود ندارد. در اين حالت چراغ  گرحسدهاني ارتباط بيمار روي 

 .ديآيدرم زنچشمکبه رنگ قرمز  گرحس

3 Replace adapter  وجود گرفتگي يا کثيف بودن به علتمعيوب بودن آداپتور 

4 Restart Sensor دارد. يافزارنرماشکال  گرحس 

5 Replace Sensor است. دهيدبيآسدارد و  يافزارسختاشکال  گرحس 

6 Calib. Lost کاليبره نيست. گرحس 

7 O2 Port Fail  اکسيژن در صورت وجود يريگاندازهخطا در 

8 Sensor too hot در اثر حرارت محيط يا هر عامل ديگر داغ شده است. گرحس 

9 Air Calib. Need 
گيرد، در آنجا صورت مي يکپنو گرافبراي هواي محيطي که  گرحس

 کاليبره نيست.

10 Over Pressure  است. ازحدشيبفشار محيط 

11 out of range .اطلاعات خارج از رنج مجاز است 

 0.7جدول 

فع علت رمشاهده کرديد پس از  کهيدرصورتدر زمان بروز خطا، ابتدا سعي کنيد علت خطا را برطرف کنيد و 

اشکال  بازهم کهيدرصورتسيستم را خاموش و روشن کنيد.  بارکيخطا دارد،  يريگاندازهسيستم در  بازهمخطا 

 برطرف نشد، با سازنده تماس بگيريد.

 مطابق شماره هر رديف در جدول، اقدامات زير را انجام دهيد: آمدهشيپبا توجه به اشکال 

 قرار دهيد. گرحسيليزه و مناسب روي دهاني استر -1

 .ديکنخاموشدستگاه را روشن و  -2

را جهت تعمير به  گرحسقرار دارد،  نيتضمدستگاه در زمان  کهيدرصورتماژول کپنو بايد تعويض گردد.  -3

 بخش پشتيباني خدمات پس از فروش ارجاع دهيد.
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 بايد جهت کاليبره به صنعت برگردانده شود. گرحس -4

 به صنعت بازگردانيد. آن را ،نياز به سرويس دارد گرحساگر  -5

 را از دستگاه خارج کنيد و اجازه دهيد تا خنک شود. گرحس -6

 را کاليبره کنيد. گرحس« کاليبراسيون دستگاه»در بخش  شدهانيب يباراهنمامطابق  -7

مشکل برطرف نشد،  کهيدرصورتبرداريد.  گرحسرا جستجو کنيد و اين فشار را از روي  ازحدشيبمنبع فشار  -8

 نياز به سرويس دارد. گرحس

را  گرحس ،صورت اين کوتاه ظاهر شد، پيغام را ناديده بگيريد. در غير زمانکياين پيغام در  کهيدرصورت -9

 جهت سرويس به صنعت ارجاع دهيد.
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O2:+16 

IR:0 
O2: +1.6 

IR:0 
0 (ATPD) 1013 0 25 

O2:+6.2 

IR:+4.6 
O2:0 

IR:-16 
O2: +1.6 

IR:0 
16 1013 50 25 

O2:+3.6 

IR:+2.0 
O2:-2.6 

IR:-4.1 
O2: +1.6 

IR:0 
42 1013 80 30 

O2: +1.6 

IR:0 

O2: -4.6 

IR: +6.2 

O2: +1.6 

IR:0 
63 (BTPS) 1013 100 37 

O2: +2.3 

IR:0 

O2: -6.7 

IR: -9.0 

O2: +2.3 

IR:0 
63 1013 100 37 

 

 :يريتصو– يجاد ارتباط صوتيا

 د.يرا فشار ده  Callکون يد منو آيپس از زدن کل يدر صفحه اصل
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 ر باز خواهد شد.يمطابق شکل ز يصفحه ا

 

 

 

 

 

 

 د:يکن ينرم افزار چهار دکمه را مشاهده م يدر صفحه اصل

 

 

 

 

 

 

 

 Voice Callبا مرکز يتماس صوت ي: برقرار 

 Video Callبا مرکز يريتصو-يتماس صوت ي: برقرار 

 Refreshستر شدنيرج يد با سرور برايارتباط جد يدر برقرار ي: سع 

 Closeماتي: خروج و تنظ 

 مات يتنظ -2-1

به صورت قرمز  Disconnectedبرنامه عبارت  ين اجرايد، در اوليکن يهمانطور که مشاهده م

مات يد به صفحه تنظياست که ارتباط با سرور برقرار نشده است، لذا با ين معنيشود و به ا يش داده مينما

 ش داده شود:ير نمايالوگ زيد تا ديه نگه داريثان 3ک کرده و يکل Exitدکمه  ين کار رويا يد، برايبرو
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 د:يمات برويد تا به صفحه تنظييک نمايکل ok يرا نوشته و رو emsمتن  passwordسپس در قسمت 

شماره تلفن دستگاه را وارد د يبا IDن سطر نوشته شده است. در قسمت ين صفحه ورژن نرم افزار در اوليدر ا

 ز کلمه يگر را وارد نمود.(، در قسمت پسورد نيد يکتايا هر شماره ي يتوان کد مل يشماره تلفن م يد)بجايينما
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بوط به پورت مر Server portلد يسرور و در ف يپ يست آيبا يم server ipلد  يد، در فيعبور را وارد کن

 د.ييز شماره مرکز را وارد نماين server idلد يدر فد. يرا وارد کن voipپروتکل 

م يد تيشنهاد و تاکيد که پيد، دقت کنيينه ها را انتخاب نماياز گز يکير يد مطابق تصويبا Video QLلد يدر ف

 د.يقرار ده QVGA (320*240) يلد را روين فين است که ايتوسعه دهنده ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش داده شود:يد تا صفحه مربوطه نمايک کنيکل Select Codecsدکمه  يسپس رو
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ست طبق يبا يمعروف، م يشتر کدکهاينکردن آن از ب يبانيدستگاه صدرا و پشت يت هايبا توجه به محدود

 انتخاب و شوند.  ++H263و  +G722,H263ر فوق سه کدك يتصو

ا ير مرکز ( مستقر دين، پزشک )هايد، منظور از مخاطبيين را وارد نمايست مخاطبيد ليدر مرحله بعد با

 شود: ياده مدش ير نمايبرنامه به صورت ز يد صفحه اصلييک محاطب را وارد نمايمارستان است. اگر تنها يب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش داده خواهدينرم افزار نما ين در صفحه اصليست مخاطبيک مخاطب باشد، ليشتر از ين بياگر تعداد مخاطب

   شد:

 

 

 

 

 

 

 

 Connectedام ينت به سرور متصل باشد پيد، اگر کلاينرم افزار برگرد يمات به صفحه اصليبعد از انجام تنظ 

 ش داده خواهد شد:يبه رنگ سبز نما
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 با مرکز يگرفتن تماس صوت -2-2

د، اگر در دستگاه يک کنيکل Voice callدکمه  يمخاطب را انتخاب کرده و رو يدر صفحه اصل

 Remote client is not connect orام يا به سرور متصل نباشد پيمخاطب )مرکز( روشن نباشد و 

not answer شود: يش داده مينما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود: يش داده مينما incoming callن صورت صفحه ير ايدر غ

 



  SADRA  A15دستگاه سنجش پارامترهاي سلامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش داده خواهد شد:ير نماير زيتصوافت کننده تماس ين حالت در سمت دريدر ا
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توانند با  ين ميک کند تماس برقرار شده و طرفيدکمه سبز رنگ کل يافت کننده تماس روياگر در

 گر صحبت کنند:يکدي

 

 

 

 

 

 

 

 

کن قطع يآ يگردد، اگر رو ياز بلندگو پخش م يافتيدر يک شود، صدايکن بلندگو کليآ ياگر رو

 شود. يبه طرف مقابل ارسال نم ييک شود صدايکلصدا 

 با مرکز يريتماس تصو

ر ير زيک کند و ارتباط برقرار شود، تصويکل Video Callدکمه  يرنده رويکه تماس گ يدر صورت

 ش داده خواهد شد:ينما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر يداده شده و تصوش ياز مخاطب نما يافتير دريد، تصويکن ير فوق مشاهده ميهمانطور که در تصو

 ن صفحه قابل مشاهده است.ييکوچک سمت راست، پا يز در پنجره اي)لوکال( ن يمحل
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 افت تماسيدر

 شود: يش داده مير نماير زيمانند تصو يافت تماس پنجره ايهنگام در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با سه دکمه ه رنده همرا يد، شماره تماس گيکن ير فوق مشاهده ميهمانطور که در تصو

Silence, reject, accept شود، با فشردن دکمه  يش داده ميالوگ نمايدر دreject تماس رد ،

که کاربر بخواهد صدا را  يگردد. در صورت ي، تماس برقرار مacceptشود و با فشردن دکمه  يم

 ک کند.يکل silenceدکمه  يتواند رو يقطع کند، م

 خطا: يهاغاميپفصل سوم : 

 خطا پيغام شرايط رخ دادن

Global 

 No Sensor استقطع  گرحساتصال 

 No Module ماژول مربوطه روي دستگاه مونتاژ نشده يا خراب است.

ECG 

 صيتشخقابلاست،بطوريکه ضربان   ECGپايين  بودن دامنه دهندهنشانکه  ECGکيفيت پايين سيگنال 

 ها باشد . chest leadنامناسب ليدها و يا کيفيت نامناسب  ينيست. ممکن است ناشي جايگذار

Weak ECG 

 نيا دهندهنشانباشد و  300VV بيشتر از ECG يليدها يآمده رو به وجودکه آفست  شوديمظاهر  يهنگام

 استفاده نيست.قابل ECGکه  است
Inoperable 

 Lead Fail اتصال ليدهاي بيمار برقرار نيست

 Asystole (ستوليآ سقلبي وجود ندارد) فعاليت الکتريکي
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 خطا پيغام شرايط رخ دادن

 Arrhythmia در فعاليت قلب يوجود آريتم دهندهنشان

 300 =< .استتوسط ماژول  شمارشقابلبيشتر از مقدار  ايو برابر  شدهشمارشتعداد ضربان هاي قلبي 

 No RESP ستينقابل دريافت  RESPسيگنال 

SpO2 

 SpO2 Searchingسيگنال  يدر جستجو

 SpO2 Interferenceسيگنال  يبر رووجود نويز و يا تداخل 

 No Finger قرار ندارد. SpO2انگشت داخل پروب 

 Excess light .منبع نوراني شديد در نزديکي سنسور قرار دارد

 Motion .که سنسور به بيمار متصل است حرکت شديد هنگامي

باشد، سيگنال را تشخيص داده و سپس انگشت از سنسور خارج شده که به دستگاه متصل مي SpO2سنسور 

 .است
probe off 

 Weak .سيگنال دريافتي ضعيف است

NIBP 

 کاف وصل نيست .

 است. شدهبستهکاف شل 
Loose Cuff 

 Air Leak اتفاقي يا پيوسته( صورتبهنشت هوا )

 Weak Signal بسيار آهسته فشار در کاهشخطا 

 Air Pressure Error خورده است.چيپتواند فشار کاف را ثابت نگه دارد مثلاً شلنگ کاف ينمدستگاه 

 Range Exceeded است. (mmHg 255)گيري شده بيشتر از مشخصات دستگاه       مقادير اندازه

 Excessive Motion ينامنظم مثلاً هنگام آريتم اثر نبضخطا در ا ير و خطا در اثر حرکت زياد بيما

( Neonateدر مد  mmHg 145و Adultدر مد  mmHg 290شده فراتر از مقادير ايمني) يگيرنتايج اندازه

 کاف باشد ياز فشردن ناگهان يتواند ناشيماست.

Overpressure 

Sensed 

 Signal Saturated .شوديمکننده فشار آرتيفکت حرکت زياد که منجر به اشباع دامنه تقويت

 System Failure در پردازنده  يرخداد غيرطبيع

 Time Out .طول کشيده است Neonateثانيه در مد  90يا   Adultثانيه در مد  120بيش از  يگيراندازه
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 خطا پيغام شرايط رخ دادن

 Cuff type failure .نوع کاف صحيح نيست

 Motion Artifacts حرکت شديد هنگام گرفتن فشار

 NIBP out of range .گيري شده از بازه دقت مشخص شده، خارج استمقادير فشار اندازه

Capno 

 Apnea ان ندارد.يجر يهوا در آداپتور دهان يليا به هر دلياست  شدهقطعمار يتنفس ب

 Check CO2 Adapter ا ...يو ا در محل صحيح قرار نگرفته است يو گر کثيف شده است حس آداپتور

 CO2 Over range .شده، خارج استنييتعگيري شده از بازه دقت اندازه CO2غلظت 

 O2 port fail مسدود ويا جدا شده است O2پورت 

 Replace Sensor خطاي سخت افزاري بوجود آمده است

 Sensor too hot خارج شده است دماي داخلي سنسور از بازه عملياتي

IBP TEMP 

 No Sensor باشدقطع مي IBPاتصال سنسور 

 No Module ماژول مربوطه روي دستگاه مونتاژ نشده است.

 Out Of Calibration از حالت کاليبره خارج شده است TEMPماژوال 

 


